
 

OT N°:  9751

   PRODUCTO:  

   UBICACION:  

   TAG:  CANTIDAD:  1 SERIE: 

  PATRON  :  Termometro digital fluke 2337-12-16

  CODIGO INTERNO:  I - 003

    DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:  Calibración

  FECHA SUGERIDA DE RECALIBRACION:  04/01/2020

 APROBO:

   Entre Ríos N° 635 

   Catriel - Río Negro - ARGENTINA

CALIBRACION

   METODO DE CALIBRACION: SEGÚN PROCEDIMIENTO INTERNO

   ORDEN DE COMPRA N°:  Verbal

Termómetro 0 -300ºC - Marca: CENI - Caja 100 mm - Internos de Inox.

   CLIENTE:  OIL ADDPER SERVICE S.R.L.

  RESULTADO FINAL:   APROBADO

  EQUIPOS UTILIZADOS  : BLOQUE SECO DE TEMPERATURA

Rosca posterior de 1/2"

ENSAYO E INSPECCION FINAL

   TEMPERATURA : 0 - 250ºC

ASEG. DE LA CALIDAD

Fernández, Juan Carlos

e - mail: operaciones@emysa.com.ar

TEL/FAX: (0299) 4912191

INSTRUMENTOS
FECHA: 04/01/2019

PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICACION  N°: 12751

VENTAS y SERVICIOS 
Entre Ríos 635 - (8307) Catriel 

Río Negro - Tel/Fax: 0299-4912191 
e-mail: operaciones@emysa.com.ar 

 
 


