
PATRON INST. % ERROR

Observaciones: EQUIPO H 105                                                                                                                                                                   

INSTRUMENTOS PATRONES: CONDICIONES AMBIENTALES SALA DE CALIBRACIÓN:

BALANZA PESOS MUERTOS: Nº SERIE.3917043 - CER: 0841-05-18-SAC  

BALANZA PESOS MUERTOS: Nº SERIE.N-41688 - CER: CONT 0125-18 X HUMEDAD RELATIVA: ……………70%

DPG: Nº SERIE: AC13030 - CODIGO INT.OP-DPG-001 TEMPERATURA:……………. 19,5

MANOMETRO DIGITAL KELLER Nº SERIE 1193- RG:0-1000 BAR -COD.INT:OP-MN-000

TRANSMISOR P.ESTÁTICA-M:HONEYWELL-R: 0-1500 PSI-COD.INT OP-SE-005

TRANSMISOR P.DIFERENCIAL-M:HONEYWELL-R:0-200inH2O-COD.INT:OP-SE-006

TERMOMETRO PATRÓN:

Controlo Aprobó

Maidana Fernando Silvio Dario Ochoa 

Intrumentista Tec.Sup.Seguridad e Higene Mat. Tec 1797

FECHA DE CONTROL  27/05/2020
CERTIFICADO N° MAN-LH-04-0026
CALIBRACIÓN DE MANOMETRO
CLIENTE: LAHUE

MARCA: NUOVA FIMA

DIAMETRO DE CONECCIÒN:       Ø  1/2" 100 Kg/cm2 APROBADO

CLASE MANOMETRO:  / A. INOX ESCALA:  0kg --100kg 

 FECHA DE DESCARTE: PROXIMA FECHA REVISIÒN:   27/05/2021
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