CERTIFICADO DE
CALIBRACION / VERIFICACION
TCK202008-005

1AL -

Q cHECK

OBJETIVO A CALIBRAR Y/O VERIFICAR

DESCRIPCION DE EQUIPO:
MARCA:

MODELO:

N° DE SERIE:
IDENTIFICACION:

PROCEDIMIENTO UTILIZADO:

YUGO ELECTROMAGNETICO

MAGNAFLUX

Y7

ML-001

TCK-PM-YUG-001

TCK-PPPM-001

MEDICIONES
TIPO DE CANTIDAD MASAS FUERZA EJERCIDA
CORRIENTE DE PESAS UTILIZADAS (N) APERTURA RESULTADO
AC 1 861 -1 46,5 50-100 CUMPLE
DC 5 861-1/2/3/4/5 2295 100-150 CUMPLE
RESULTADOS OBTENIDOS

Apto No Apto Fecha de Verificacion: 15/08/2020
|:| Fecha de Emision: 15/08/2020
Nueva Verfificacion: 15/02/2021

OBSERVACIONES

Se realiza la verificacion de funcionalidad del yugo y control de campo magnético, sin observacion ni detalles relevantes en

la misma. Certificado Anterior TCK202004-002

PATRONES UTILIZADOS

Descripcion N° SERIE Identificacion Informe Fecha
PATRONES DE PESO MC-861 1/2/3/4/5 TCK-PM-PRO-001 TCK-201702-002 16/02/2017
PROBETA BERTOLD 12348 TCK-PM-PRO-002 N/A N/A

Laboratorio Calibracién y Pruebas
FIRMA: Ing. J.Casabares
EJECUTANTE DE VERIFICACION:
Pag. 1 de 1




